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Prüfbericht: 936/21219819/B vom 09. September 2013 

Erstmalige Zertifizierung: 23. Juli 2013 

Gültigkeit des Zertifikats bis: 22. Juli 2018 

Veröffentlichung: BAnz AT 01. April 2014 B12, Kapitel IV, Nr. 4.2 

 
 
Genehmigte Anwendung 
Das geprüfte AMS ist geeignet zur kontinuierlichen Bestimmung der Immissionskonzentrationen von 
Stickstoffdioxid in der Außenluft im stationären Einsatz. 

 
Die Eignung des AMS für diese Anwendungen wurde auf Basis einer Laborprüfung und eines dreimona-
tigen Feldtests beurteilt. 
 
Das AMS ist für den Temperaturbereich von 0 °C bis 30 °C zugelassen. 
 
Jeder potenzielle Nutzer sollte in Abstimmung mit dem Hersteller sicherstellen, dass dieses AMS für den 
geplanten Einsatzort geeignet ist. 
 
Basis der Zertifizierung 
Dieses Zertifikat basiert auf: 
 

 Prüfbericht 936/21219819/B vom 09. September 2013 der TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH 

 Eignungsbekanntgabe durch das Umweltbundesamt als zuständige Stelle 

 Überwachung des Produktes und des Herstellungsprozesses 

 Veröffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 01. April 2014 B12, Kapitel IV, Nr. 4.2 
UBA Bekanntmachung vom 27. Februar 2014 

 

  



 
 
 

 Zertifikat: 
 0000038507_01 / 29. April 2014 

 

qal1.de info@qal1.de Seite 3 von 9  

 

 

Messeinrichtung: 

AS32M für Stickstoffdioxid 

 

Hersteller: 

Environnement S.A., Poissy, Frankreich 

 

Eignung: 

Zur kontinuierlichen Bestimmung der Immissionskonzentrationen von Stickstoffdioxid in der Au-
ßenluft im stationären Einsatz 

 

Messbereich in der Eignungsprüfung: 

Komponente Zertifizierungsbereich Einheit 

Stickstoffdioxid 0 - 500 µg/m³ 

 

Softwareversion: 

3.6.a 

 

Einschränkungen: 

Keine 

 

Hinweise:  

1. Die Messeinrichtung ist in einem verschließbaren Messcontainer zu betreiben. 

2. Der Prüfbericht über die Eignungsprüfung ist im Internet unter www.qal1.de einsehbar. 

3. Die Gleichwertigkeit zum Referenzverfahren gemäß den Anforderungen des Leitfadens 
„Demonstration of Equivalence of Ambient Air Monitoring Methods“ wurde für die Kom-
ponente NO2 nachgewiesen. 

4. Ergänzungsprüfung (Nachweis der Gleichwertigkeit gegenüber dem Referenzmessver-
fahren) zu der Bekanntmachung des Umweltbundesamtes vom 3. Juli 2013 (BAnz AT 
vom 23.07.2013, Kapitel III Nummer 1.1). 

 

Prüfinstitut: 

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH, Köln 

Bericht-Nr.: 936/21219819/B vom 9. September 2013 

 
  

http://www.qal1.de/
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Zertifiziertes Produkt 
Das Zertifikat gilt für automatische Messeinrichtungen, die mit der folgenden Beschreibung übereinstim-
men: 
 
Die Immissionsmesseinrichtung AS32M ist ein kontinuierlicher Stickstoffdioxid-Analysator. Das Messprin-
zip basiert auf der direkten UV-Lichtabsorbtion. Das Gerät wurde zur kontinuierlichen Messung von Stick-
stoffdioxid in der Umgebungsluft entwickelt. Das Messprinzip des AS32M basiert auf der CAPS-Technik 
(Cavity Attenuated Phase Shift Spectroscopy). 

Die Probennahme erfolgt durch eine Pumpe am Kreislaufende über einen Teflonanschluss auf der Rück-
seite des Messgerätes. Zwei 3-Wege Magnetventile ermöglichen die Auswahl eines der drei Eingänge 
des Analysators: „Probe“,“Nullluft“ oder „Prüfgas“. Der Staubschutz wird durch einen Teflonfilter (PTFE) 
am Probengaseingang gewährleistet. 

Zum entfeuchten des Messgases wird ein PERMA-PURE-Trockner verwendet. Der Permeationstrockner 
verwendet zwei konzentrische Röhren, wobei die innere Röhre aus einem speziellen Polymer besteht, 
welches wasserdurchlässig ist. Die Wassermoleküle werden über diese Röhre von der Seite des höheren 
Wassergehalts zu der Seite des niedrigeren Wassergehalts transportiert. Um an der Außenseite der Po-
lymerröhre einen geringeren Partialdruck des Wassers zu gewährleisten, wird ihre Umgebung unter Un-
terdruck gesetzt und durch einen Teil des Abgases durchspült. 

Nach dem Trockner wird das Messgas durch einen Staubfilter (bestehend aus Mikrofasern aus Borosili-
katglas, gebunden in PTFE) geleitet. Dieser hält 99,5 % der Partikel mit einem aerodynamischen Durch-
messer von über 10 nm zurück. Dadurch lässt sich die optische Störung durch die von Partikeln mit ei-
nem größeren Durchmesser als die Wellenlänge der Emission (450 nm) induzierte Lichtstreuung vermei-
den. 

Anschließend gelangt das Messgas in den optischen Resonator. Der optische Resonator ist ein Hohlzy-
linder aus Edelstahl, der an jedem Ende mit einem halbtransparenten Spiegel mit hoher Reflektivität ver-
schlossen ist. Bei der Lichtquelle, die sich vor dem Eingangsspiegel M1 des Resonators befindet, handelt 
es sich um eine LED, die Licht einer Wellenlänge von 450 nm emittiert. Der Lichtstrahl wird durch eine 
Konvergenzlinse zwischen der LED und dem Spiegel M1 gebündelt. Die vom Spiegel M2 des Resonators 
durchgelassenen Photonen werden von einer Fotozelle hinter diesem Spiegel erfasst. Zwischen Spiegel 
M2 und dem Detektor bündelt eine Konvergenzlinse den Strahl auf den Detektor und ein optischer, um 
450 ± 10 nm zentrierter Bandpass ermöglicht die Auswahl der Photonen, deren Wellenlänge zwischen 
440 und 460 nm liegt. 

 
Allgemeine Anmerkungen 
Dieses Zertifikat basiert auf dem geprüften Gerät. Der Hersteller ist dafür verantwortlich, dass die Produk-
tion dauerhaft den Anforderungen der DIN EN 15267 entspricht. Der Hersteller ist verpflichtet, ein geprüf-
tes Qualitätsmanagementsystem zur Steuerung der Herstellung des zertifizierten Produktes zu unterhal-
ten. Sowohl das Produkt als auch die Qualitätsmanagementsysteme müssen einer regelmäßigen Über-
wachung unterzogen werden. 
 
Falls festgestellt wird, dass das Produkt aus der aktuellen Produktion mit dem zertifizierten Produkt nicht 
mehr übereinstimmt, ist die TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH unter der auf Seite 1 angegebe-
nen Adresse zu informieren. 
 
Das Zertifikatszeichen mit der produktspezifischen ID-Nummer, das an dem zertifizierten Produkt ange-
bracht oder in Werbematerialien für das zertifizierte Produkt verwendet werden kann, ist auf Seite 1 die-
ses Zertifikates dargestellt. 
 
Dieses Dokument sowie das Zertifikatszeichen bleiben Eigentum der TÜV Rheinland Energie und Umwelt 
GmbH. Mit dem Widerruf der Bekanntgabe verliert dieses Zertifikat seine Gültigkeit. Nach Ablauf der Gül-
tigkeit des Zertifikats und auf Verlangen der TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH muss dieses Do-
kument zurückgegeben und das Zertifikatszeichen darf nicht mehr verwendet werden. 
 
Die aktuelle Version dieses Zertifikates und seine Gültigkeit kann auch unter der Internetadresse: qal1.de 
eingesehen werden. 
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Die Zertifizierung der Messeinrichtung AS32M für Stickstoffdioxid basiert auf den im Folgenden darge-
stellten Dokumenten und der regelmäßigen fortlaufenden Überwachung des Qualitätsmanagementsys-
tems des Herstellers:  

Erstzertifizierung gemäß DIN EN 15267: 

Zertifikat Nr. 0000038507:   20. August 2013 

Gültigkeit des Zertifikats:   22. Juli 2018 

Prüfbericht: 936/21219819/A vom 11. März 2013 
TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH, Köln 

Veröffentlichung: BAnz AT 23. Juli 2013 B4, Kapitel III, Nr. 1.1 
UBA Bekanntmachung vom 03. Juli 2013 
 

Ergänzungsprüfung gemäß DIN EN 15267: 

Zertifikat Nr. 0000038507_01:   29. April 2014 

Gültigkeit des Zertifikats:   22. Juli 2018 

Prüfbericht: 936/21219819/B vom 09. September 2013 
TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH, Köln 

Veröffentlichung: BAnz AT 01. April 2014 B12, Kapitel IV, Nr. 4.2 
UBA Bekanntmachung vom 27. Februar 2014 
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Erweiterte Unsicherheit aus den Ergebnissen der Laborprüfung für Gerät 1 
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Erweiterte Unsicherheit aus den Ergebnissen der Laborprüfung für Gerät 2  
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